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Une fois Parrét de la transfusion effectué (roulette,ou robinet, ou

clamp)

Clamper avec la roulette du clamp si ce n'est déja fait (ce
clampage est insuffisant pour Fanalyse bactériologique
du PSL)

Laisser impérativement la poche sur la potence pour G
‘éviter tout reflux.

Boucher l'extrémité (bouchon ou & défaut les robinets en
T) pour éviter les projections.

Débrancher la tubulure de perfusion du patient

Effectuer avec la tubulure un premier nosud (bien serré)
de quelques centimétres sous le filtre.

Effectuer un deuxiéme nceud a lextrémité distale de la
tubulure.

La poche est préte 4 étre conservée pour une

exploration bactériologique @

La poche peut étre décrochée de la potence. =
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